IFU GmbH Gewerbliches Institut fiir Fragen des Umweltschutzes
Trinkwasser- Grundwasser. Abwasser- Boden- Abfall. Luft- Emissionen- Ashest. Gebaudeschadstoffe

Abwasserverordnung Verkehr mit Krankheitserregern
§ 29b BImSchG nach Infektionsschutzgesetz

Zulassungennach: Trinkwasserverordnung ! Erlaubnis zum Umgang und

IFU GmbH - GriBheimer Weg 7 a - 79423 Heitersheim

(( DAKKS

bnNETZE GmbH Deutsche

z. H. Herrn Betting (WAS-QS) Akkreditierungsstelle
Tullastrasse 61 D-PL-14203-01-00
79108 Freiburg

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/EC 17025
akkreditiertes Priflaboratonum.
Die Akkreditierung git tur die im Anhang zur

Ansprechpartner / Telefon-Nr.: 0 76 34- Datum

Herr Kopf, QS-Leiter Trinkwasser / 07634 5§103-22 14.06.2021

Priifberichts-Nr.: R 21 05 090 Kunden-Nummer: 34347

Priifbeginn 11.05.2021 Prifende 14.06.2021

Auftragsbeschreibung Chemische und bakteriologische Trinkwasseruntersuchung - zur
Beurteilung der Beschaffenheit des Trinkwassers nach der TrinkwV -
Mai 2021

Bemerkungen Versorgungsgebiet Sasbach-Endingen VG 08316017 -

Eigenuntersuchungen; Die Untersuchung von Uran erfolgte durch
Fremdvergabe an das Untersuchungsinstitut Heppeler, Lérrach.

Kopie Nur per E-Mail: kerstin.plota@bnnetze.de und
dirk.betting@bnnetze.de
Ubersicht der untersuchten Proben:
Probe Entnahmestelle Probenart Untersuchungsprogramm
1 TB Rheinmatten (PW Sasbach) Trinkwasser Trinkwasser - Untersuchung auf Arsen
Trinkwasser Trinkwasser - Untersuchung auf *Uran
Trinkwasser Trinkwasser - Chemische Wasseruntersuchung
Trinkwasser Pflanzenschutzmittel gemaB SchALVO - Wirkstoffgruppe B

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die genannten Priifgegenstinde.
Eine Vervielféltigung dieses Priifberichtes, auch auszugsweise, bedarf einer Genehmigung des Priflabors.

* Nicht akkreditierter Bereich. LU e
GriBheimer Weg 7 a E-Mail: ifu@ifu-umwelt.com Geschaftsfuhrer:
79423 Heitersheim Homepage: www.ifu-umwelt.com Claudia Imbery, Dr. Jérg Bachmann
Tel. 07634/5103-10 Registergericht: Amtsger. Freiburg HRB 310571

Fax 07634/5103-18 Sitz der Gesellschaft: Heitersheim



9:{:“ IFU GmbH Gewerbliches Institut fiir Fragen des Umweltschutzes

[——1 GriBheimer Weg 7a, 79423 Heitersheim
Priifberichts-Nr. R 21 05 090 Kunden-Nummer: 34347

Probe 1 Entnahmestelle  TB Rheinmatten (PW Sasbach)
Messstellennummer 3160380102 Probenehmer Magali Kimm (IFU GmbH), geschulte Probenehmerin
Probenahmedatum 11.05.2021 11:35 Eingangsdatum  11,05.2021
Probenahmemethode Zweck a) EN ISO 19458 (K19) / DIN ISO 5667-5 (A14)
Trinkwasser - Untersuchung auf *Uran

Grenzwert nach
Parameter Messwert Einheit Vorschrift TrinkwV
[llran ) [ 0,0008 ;mg,ft DINEN |s.o_172941529i'2oos-oz A, 0,010
Trinkwasser - Untersuchung auf Arsen

Grenzwert nach
Parameter Messwert Einheit Vorschrift TrinkwV
!A.-sen < 0,001 mg/l "lom EN ISO 11885 (E22) 2009-09 0,010
Pflanzenschutzmittel geman SchALVO - Wirkstoffgruppe B

Grenzwert nach
Parameter Messwert Einheit Vorschrift TrinkwV
IAL'“'" | < 0,00002 |mg/l lDIN EN SO 11369 (F12) 1997-11 I 0,0001 j
|Desethylatrazin | < 0,00002 |mg/l IDIN EN SO 11369 (F12) 199711 | 0,0001 |
Desethyiterbuthylazin | < 0,00002 'mgll foINEN 150 11388 (12 198711 | 0,0001 |
|Desisopropylatrazln | < 0,00002 |mg/| |DlN EN SO 11369 (F12) 1997-11 | 0,0001 —l
ISImazin | < 0,00002 Img/l IDIN EN ISO 11369 (F12) 199711 l 0,0001 l
Terbuthylazin | <o000002 |mg (oINEN 150 11369 F121 199711 | 0,0001 |
|Broma¢i| ' < 0,00002 Img/l |DIN EN ISO 11369 {F12) 199711 | 0,0001 |
IPropazln | < 0,00002 |mgl| lnm EN ISO 11369 (F12) 1997-11 l 0,0001 ,
[Hexazinon I < 0,00002 Imgll lom ENISO 11369 (F12) 1997-11 I 0,0001 |
Metolachior | <0,00002 mg/ (o EN 150 11363 (12 1997-1 | 0,0001 ]
[Metazachlor | < 0,00002 |mg/| (OINEN 150 1363 F12) 199711 ' 0,0001 l
lMetahxyj | < 0,00002 |mgl| IDIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11 | 0,0001 l
Iﬁbichlorbenzamid | < 0,00002 |mg/l |m~ EN 50 11369 (F12) 1997-11 | 0,0001 |
|Bentazon | < 0,00002 |mg/| |om EN ISO 11369 (F12) 1997-11 I 0,0001 j
|Ch|ortoluron | <0,00002 |mg/l |D'~ ENISO 11369 (F12) 1997-11 | 0,0001 |
Trinkwasser - Chemische Wasseruntersuchung

Grenzwert nach
Parameter Messwert Einheit Vorschrift TrinkwV
|Lemahigkeit (25°C, vor Ort) | 518 s/om oINEN 27888 C3) 193311 | 2790 |
I‘I'emperatur (vor Ort) l 12,9 -°C |nm 38404 G4 200907 ' 3 I
lpH-Weﬂ (vor Ort) | 7,66 |- lDIN EN ISO 10523 (C 5) 2012-04 | 65-95 i
Sauerstoffgehalt (vor Or) | 7.8 lmgll OIN EN 150 5814 (G22) 2013.02 | . |
|F5rbung, qualitativ (vor Ort) | farblos | visuel I farblos |
|Trubung, qualitativ (vor Ort) g klar | visuel | Klar |
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[——] GriBheimer Weg 7a, 79423 Heitersheim

Priifberichts-Nr.

R 2105090

Kunden-Nummer:

34347

Trinkwasser - Chemische Wasseruntersuchung

Grenzwert nach

Parameter Messwert Einheit Vorschrift TrinkwV
|Geruch, qualitativ (vor Ort) | ohne | |Dev B 112 1971 l ohne |
Blei | < 0,001 |mg/| fow ex150 11 (£22) 200909 | 0,010 l
|Eisen ' < 0,020 |m9/l Iom EN 1SO 11385 (E22) 2009-09 I 0,200 |
Cadmium | <0,0003 mg/ fow eniso 1185 (22 200909 ' 0,0030 |
[Nitrat I 9,1 |mgl| lom EN SO 10304-1 (020) 2009-07 | 50 l
|Nitrit | < 0,01 Imgll |mN EN 25777 (D10) 1993.04 I 0,50 |
|ﬁmmonium | < 0,01 lmg/l Inm 38406-E5 1983-10 | 0,50 |
[Phosphat ortho als PO4 | 0,01 mg/ fow en 150 6878 011) 200409 | g |
Calcium | 70,5 Img/l [oINEN 150 11885 (£22) 200509 I ; |
[Magneslum | 9,2 lmgll lnm ENISO 11885 (E22) 200909 | 2 I
lChlorld l 32,3 |mgll low EN ISO 103041 (D20) 2009-07 | 250 j
|Natrium | 15,0 lmg/l |nm EN ISO 11885 (E22) 2009-09 ' 200 |
|Ka|ium | 21 Img/l |D.N EN SO 11885 (£22) 2009.09 | R I
IMangan l < 0,005 |mg/| ImN ENISO 11885 (E22) 2009-09 | 0,050 |
ISulfat | 21,8 lmg/l ImN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07 l 250 |
(Séurekapazltit bis pH 4,3 | 3,16 |mmol/l |DIN 38409 HT 200512 | ; I
|Toc | 0,81 |mgl| lom EN 1484 (H3) 201908 | : |
|Bor | <0,1 lmgll |mN EN1SO 11885 (22) 2009.09 | 1 |
!Aluminium | < 0,020 |mg/l lnm ENISO 11885 (E22) 200909 | 02 l
Puecksilber | < 0,0001 |mgll ImN EN 1O 12846 (E12) 201208 | 0,0010 |
Beurteilung Die Wasserprobe ist aus bakteriologischer und chemischer Sicht nicht zu beanstanden.

Wir hoffen, Innen mit unseren Ausfiihrungen weitergeholfen zu haben und stehen lhnen fiir weitere Fragen und Problematiken

jederzeit gerne zur Verfiigung.

Ihr Ansprechpartner:

IFU GmbH Gewerbliches Institut fir Fragen des Umweltschutzes

Dr. Alexander Scholz
Technischer Leiter

p /4;/

Herr Kopf, QS-Leiter Trinkwasser / 07634 5103-22

Seite 3von 3



